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Riferimento 
Contact 

 Andrea CONTI 

 

Tel.: 

E-mail: 

+39 071 220 43 37  
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Tabella allegata al Certificato di 

Accreditamento 
Annex to the Accreditation Certificate 

 160T Rev.  09  

 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura 

       

Attività oggetto di accreditamento 
Accredited activities 

 Forza  

- Macchine di prova (SFO-01) 

In esterno, presso Cliente 

 

EXT 

 
 

L’incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l’incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad 
un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.  
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Allegato n. 160T/09-ALL 
Annex n. 

Aggiornato in data 2023-06-19 
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Forza 

 
 

 

Settore / Calibration field (SFO-01) Macchine di prova 

Strumento 
Instrument 

Misurando 
Measurand 

Condizioni 
Additional parameters 

Campo di misura 
Measurement range 

Incertezza 
Uncertainty 

Metodo/Procedura 
Method / Procedure 

Sede 
Location 

Macchine prova materiali Forza Compressione 

da 200 N a 1 MN 0,16 % 

UNI EN ISO 7500-1:2018 EXT 

da 1 MN a 5 MN 0,28 % 

 
 
 

 
 

Fine della tabella / End of annex 
 

 

 

Area metrologica 
Metrological area 


